
Определение оптических толщин слоистых объектов по интерференционным цветам изображений…  Дьяченко А.А., Рябухо В.П. 

670  Компьютерная оптика, 2017, том 41, №5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ТОЛЩИН СЛОИСТЫХ ОБЪЕКТОВ  
ПО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ ЦВЕТАМ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В МИКРОСКОПИИ БЕЛОГО СВЕТА 
А.А. Дьяченко1,2, В.П. Рябухо1,2 

1Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов, Россия, 
2Саратовский государственный университет, Саратов, Россия 

Аннотация 
Рассмотрены закономерности формирования цветных интерференционных картин одно-

слойных тонких фазовых объектов в оптической микроскопии при использовании полихро-
матического излучения. Получены выражения для распределения интенсивности интерфе-
ренционного поля изображения с учетом спектральных свойств излучения. Разработан ал-
горитм компьютерного расчета и формирования цветных интерференционных изображений 
в белом свете в зависимости от оптической толщины слоистого объекта в рамках цветовой 
модели RGB. Представлены результаты моделирования изображений, показаны изменения 
в цвете и структуре интерференционной картины при варьировании параметров оптической 
системы микроскопа, формы, размеров и оптических свойств объекта. Показана возмож-
ность определения оптической толщины слоя объекта путем численного сравнения интер-
ференционных цветов, получаемых в численном и натурном экспериментах. 
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Введение 
В оптической микроскопии для визуализации и 

измерений фазовых объектов используются интерфе-
ренционные методы, которые имеют высокие осевое 
разрешение, точность измерений и чувствительность, 
по сравнению с обычной микроскопией, и достаточно 
широкие функциональные возможности в технологи-
ческих и биомедицинских приложениях [1–6]. Эти 
методы и средства их реализации, объединенные в 
единую область – интерференционную микроскопию, 
занимают важное место в решении задач контроля 
микроструктуры отражающих и прозрачных объек-
тов в технике и биомедицине. При наблюдении и 
анализе фазовых объектов с применением обычной 
микроскопии возникают трудности их визуализации 
ввиду низкого контраста объект – фон [2]. Кроме это-
го, осевое разрешение обычных микроскопов, огра-
ничиваемое числовой апертурой объектива [2, 7], 
оказывается недостаточным для анализа объектов с 
толщиной в микронном и субмикронном диапазонах. 

К интерференционным методам микроскопии от-
носятся: интерференционная микроскопия с исполь-
зованием низкокогерентных и лазерных источников 
света [4–6, 8, 9], голографическая аналоговая и циф-
ровая микроcкопия [10, 11], полнопольная когерент-
ная томография [12, 13], дифракционная фазовая 
микроскопия [14], интерференционная конфокальная 
микроскопия [15]. Отличительной стороной этих ме-
тодов служит регистрация, анализ и обработка ин-
терференционных картин, изображений и сигналов. 

Методы интерференционной микроскопии основа-
ны на когерентном сложении поля изображения объ-
екта с когерентной ему опорной волной. В результате 

такого сложения формируется интерференционное 
изображение, параметры которого зависят от микро-
структуры исследуемого объекта, частотного спектра 
и временной когерентности, углового спектра и про-
странственной когерентности освещающего объект 
поля. Интерференционные изображения возникают и в 
обычной микроскопии в отсутствие специально сфор-
мированного опорного пучка света. Такие эффекты 
интерференции обусловлены когерентным характером 
формирования изображений, когда микроскопом раз-
решается область пространственной когерентности 
освещающего волнового поля [2, 7], и в том случае, 
когда объект имеет тонкую слоистую структуру, опти-
ческая толщина которой не превышает половины дли-
ны продольной когерентности освещающего объект 
поля – когда отраженные границами слоев волны ока-
зываются взаимно когерентными [7]. 

Особый интерес представляют интерференционные 
эффекты в тонких пленках [7, 16 – 20]. При освещении 
белым светом пленки ее микроскопическое изображе-
ние приобретает интерференционную окраску, кото-
рая зависит от её оптической толщины. Кроме того, 
на цвет влияют и другие факторы – спектральный 
состав излучения, амплитудные коэффициенты отра-
жения света от объекта и фазовые сдвиги волн при 
отражении от ее поверхности, коэффициент погло-
щения слоя пленки и его спектральная зависимость, 
спектральные параметры как самого объекта, так и 
регистрирующей изображение аппаратуры. 

В технике методы анализа интерференционных 
цветов используются для измерения толщины ди-
электрических и полупроводниковых пленок [17, 19], 
контроля за толщиной смазочных покрытий [20, 21], 
измерения толщин окисных пленок на поверхности 



Определение оптических толщин слоистых объектов по интерференционным цветам изображений…  Дьяченко А.А., Рябухо В.П. 

Компьютерная оптика, 2017, том 41, №5  671 

металлов и полупроводников, толщины зазоров меж-
ду поверхностями диэлектриков в оптической про-
мышленности [22, 23], а также для определения ме-
ханических напряжений в прозрачных средах, в част-
ности, при производстве технического стекла, изде-
лий из стекла и пластика [24]. 

Существенным недостатком этих методов являет-
ся субъективное восприятие и оценка цвета картины, 
наблюдаемой непосредственно в системе микроскопа 
или отображаемой средствами компьютерной техни-
ки, используемой для записи и наблюдения изобра-
жений. Для устранения этой субъективности необхо-
дима разработка компьютерного алгоритма анализа 
цвета интерференционной картины. 

С физической точки зрения ключевая задача в 
разработке методов и алгоритмов анализа интерфе-
ренционных цветов сводится к теоретическому опи-
санию процессов формирования и цифровой записи 
интерференционных изображений слоистых объектов 
в микроскопии. В работе [9] рассматривается интер-
ференционный микроскоп Линника и формирование 
в нем интерференционных изображений с использо-
ванием опорной волны. Основное внимание уделяет-
ся рассмотрению интерференционных картин и ин-
терференционных сигналов, образующихся в резуль-
тате интерференции опорной волны с объектными 
волнами, отраженными границами слоев объекта. 
Использование опорной волны предопределило вве-
дение дополнительной плоскости отсчета, относи-
тельно которой вводятся разности хода всех интер-
ферирующих волн. Полученные математические вы-
ражения для интерференционных изображений до-
пускают переход к случаю отсутствия опорной вол-
ны, но в работе в основном рассматриваются процес-
сы формирования и компьютерного моделирования 
интерференционных изображений и сигналов с ис-
пользованием опорной волны, в том числе и в случае 
относительно толстых слоев, когда отсутствует ин-
терференция волн, отраженных границами слоя. И не 
рассматривается возможность решения обратной за-
дачи – проведения измерений оптической толщины 
слоев по цветам интерференционных изображений 
путем количественного сравнения цветов экспери-
ментальных и смоделированных изображений. Наша 
работа направлена на решение именно этой задачи с 
использованием теоретических подходов из [9]. 

В рамках данной работы рассмотрена теория 
формирования цветных интерференционных изобра-
жений слоистых объектов в белом свете в микроско-
пах без опорного плеча с учетом влияния параметров 
системы цифровой записи изображения, коэффици-
ентов отражения от границ объекта и возникающих 
фазовых сдвигов отраженных волн. К целям и зада-
чам данной работы относится рассмотрение вопросов 
регистрации цветных изображений цифровыми сред-
ствами записи, влияние их спектральных свойств на 
результат записи, возможность использования коли-
чественных данных цветов интерференционных кар-
тин для реализации метода определения оптических 

толщин слоистых микрообъектов по интерференци-
онным цветам их изображений. 

1. Формирование интерференционного  
изображения слоистого объекта 

Вид изображения в микроскопе может существен-
ным образом зависеть от условий освещения объекта, 
спектрального состава и когерентных свойств излуче-
ния [2]. Свойства освещающего излучения проявляют-
ся в параметрах изображений микрообъектов при реа-
лизации режимов некогерентного, частично когерент-
ного или когерентного формирования изображений, а 
также в интерференционных изображениях объектов 
со слоистой структурой. Формальный анализ процес-
сов формирования интерференционных изображений 
наиболее прост и нагляден в режиме пространственно 
когерентного освещения объекта – при освещении 
квазиплоской волной. В микроскопии отражающих 
объектов (рис. 1) такой режим устанавливается при 
использовании в осветительной системе достаточно 
малой апертурной диафрагмы, отображаемой конден-
сорной линзой в заднюю фокальную плоскость микро-
объектива – освещение по Кёллеру [2, 7]. В этом слу-
чае объект освещается квазипараллельным пучком 
света – в каждую точку его поверхности падает пучок 
лучей с малой угловой апертурой, определяемой раз-
мерами изображения апертурной диафрагмы и фоку-
сом объектива. Если при этом размер зрачка объектива 
существенно превышает размеры изображения апер-
туры освещающей системы, то в микроскопе реализу-
ется режим пространственно когерентного освещения 
и когерентного формирования изображения структуры 
объекта [2, 7]. На рис. 1 представлена оптическая схе-
ма микроскопа с записью цифровых изображений от-
ражающих объектов. 

 
Рис. 1. Схема микроскопа: S – протяженный источник 

света, L1, L2 – линзы осветительной системы,  
AS – апертурная диафрагма, FS – диафрагма поля зрения, 
BS – делитель пучка, MO – микрообъектив, OB – объект,  

TL – тубусная линза, MP – матричный фотодетектор 
При исследовании объектов с прозрачной слоистой 

структурой дополнительные интерференционные эф-
фекты возникают в результате сложения волн, отра-
женных границами слоев. Для таких интерференцион-
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ных эффектов необходимо, чтобы оптическая толщина 
слоя была меньше половины длины продольной коге-
рентности освещающего поля. При использовании 
полихроматического света в этом случае возникает 
цветная интерференционная картина при визуальном 
наблюдении или при записи изображения с помощью 
цветных фотодетекторов. Такому условию соответ-
ствуют пленки толщиной от долей до единицы микро-
метра, поскольку длина временной когерентности ви-
димого света составляет ≈ 2,3 мкм. 

В оптических микроскопах, как правило, использу-
ется протяженный пространственно некогерентный 
источник белого света – лампа накаливания или свето-
диод. Использование такого источника необходимо из 
энергетических требований и для реализации режима 
пространственно квазинекогерентного освещения объ-
екта и, соответственно, квазинекогерентного процесса 
формирования изображения, что во многих практиче-
ских случаях оказывается предпочтительнее когерент-
ного или частично когерентного режимов формирова-
ния изображения [2]. Использование регулируемой 
апертурной диафрагмы AS (рис. 1), переотображаемой 
конденсорной линзой L2 в заднюю фокальную плос-
кость микрообъектива MO, позволяет создавать режим 
пространственно когерентного освещения объекта и 
когерентного формирования изображения. При мини-
мальной диафрагме ее изображение в задней фокальной 
плоскости микрообъектива становится почти точечным, 
и в этом случае объект освещается вдоль оптической 
оси почти плоской волной. В теоретической части дан-
ной работы рассмотрен именно такой режим работы 
микроскопа для упрощения формального анализа фор-
мирования интерференционных изображений. Длина 
продольной когерентности в этом случае равна длине 
временной когерентности, определяемой только шири-
ной частотного спектра света [7]. Однако при использо-
вании широкой апертурной диафрагмы и, соответ-
ственно, освещении объекта полем с широким угловым 
спектром продольная длина когерентности поля стано-
вится зависимой от ширины частотного и ширины уг-
лового спектров поля [25, 26], что должно проявиться в 
интерференционных изображениях, в том числе и в его 
интерференционном цвете. 

При исследовании слоистых объектов отраженное 
объектом волновое поле состоит из нескольких волн, 
отраженных границами слоев. В простейшем, но ча-
сто встречающемся на практике случае однослойного 
объекта в формировании интерференционного изоб-
ражения участвуют две волны. Эти волны могут быть 
взаимно когерентными, создавая интерференционное 
изображение объекта, если их оптическая разность 
хода Δ, возникающая при прохождении светом слоя и 
отражении от его границ, оказывается меньше длины 
временной когерентности волнового поля lc, воспри-
нимаемого фотодетектором. При использовании ис-
точника белого света в изображении возникают ин-
терференционные эффекты, создавая цветовую 
окраску в изображении во всем диапазоне цветовой 
шкалы при его визуальном наблюдении. При исполь-

зовании цветных матричных фотодетекторов и ком-
пьютерной визуализации изображений регистриру-
ются и воспроизводятся цветные интерференционные 
изображения, как правило, отличающиеся от визу-
ально воспринимаемых этих же изображений. По-
этому математическая модель интерференционного 
изображения должна учитывать как спектральные 
свойства источника света, так и регистрирующей ап-
паратуры, а также цветовые модели формирования 
цифровых изображений. 

Цветное интерференционное изображение можно 
представить в виде некогерентной суперпозиции мо-
нохромных изображений, формирующихся на разных 
длинах волн. Цвет результирующего изображения 
определяется соотношением интенсивностей этих 
изображений. Интенсивность интерференционного 
изображения на определенной длине волны зависит 
от разности фаз Δϕ интерферирующих волн, которая 
определяется оптической разностью хода волн Δ в 
слое объекта и фазовыми сдвигами ϕ1 и ϕ2, возника-
ющими при отражении волн от границ слоя: 

1 2
2π ( )
λ

∆φ = ∆ + φ − φ , (1) 

где Δ зависит от толщины слоя d, его показателя пре-
ломления n и угла падения волны θ (рис.2): 

( )2 2 2
02 sind n n∆ = − θ , (2) 

где n0 – показатель преломления среды до слоя. 

 
Рис. 2. Оптическая разность хода волн, отраженных 

границами слоя толщиной d с показателем преломления n 
на поверхности подложки при падении квазиплоской волны 

под углом θ из среды с показателем преломления n0 
При нормальном падении света на поверхность 

объекта, θ ≈ 0, оптическая разность хода становится 
равной Δ ≈ 2dn. Вариации угла падения θ в неболь-
ших пределах при почти нормальном падении не 
вносят существенных изменений в разность хода Δ, и 
приближенное выражение Δ ≈ 2dn можно использо-
вать при освещении объекта полем с достаточно ма-
лой угловой апертурой и при небольших наклонах 
объекта относительно оптической оси микроскопа. 
Однако при освещении объекта полем с широкой 
угловой апертурой, что происходит при широко от-
крытой апертурной диафрагме системы освещения, 
разность хода Δ волн, отраженных границами слоя, 
существенно зависит от ширины угловой апертуры 
поля, и это необходимо учитывать в эксперименте и в 
математической модели интерференционного изоб-
ражения слоя как в монохроматическом, так и в по-
лихроматическом свете. 
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Интенсивность изображения ( )I ρ
  однослойного 

объекта с двумя отражающими границами, как 
наблюдаемая в эксперименте величина, пропорцио-
нальна среднему по времени квадрату модуля суммы 
полей [7], отраженных границами слоя: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2

1 2

*
1 2 1 2

1 2 12

~ , ,

2Re , ,

2Re ,

I E t E t

I I E t E t

I I

ρ ρ + ρ =

= ρ + ρ + ρ ρ =

= ρ + ρ + Γ ρ

  

   

  
 (3) 

где  〈…〉 – усреднение по времени, эквивалентное 
усреднению по ансамблю реализаций стационар-

ных волновых полей; ( ) ( ) 2

1 1 ,I E tρ = ρ
   и 

( ) ( ) 2

2 2 ,I E tρ = ρ
   – интенсивности отраженных 

границами слоя полей; *
12 1 2( ) ( , ) ( , )E t E tΓ ρ = ρ ρ

    – 
функция взаимной когерентности возмущений по-
лей в различных точках ( , )x yρ

  изображения [26]. 
В случае, когда отражение и пропускание границ 

слоя, его поглощательная способность и коэффици-
ент преломления сильно зависят от частоты света, то 
интерферирующие волны будут иметь отличающийся 
спектральный состав и, следовательно, эффекты ин-
терференции будут определяться взаимным спектром 
и взаимными когерентными свойствами интерфери-
рующих волн. В более простых условиях, когда от-
ражающие и пропускающие свойства объекта прак-
тически не зависят от частоты света ω, можно счи-
тать, что на фотодетектор приходят две волны с оди-
наковым спектральным составом. В этом случае 
функция взаимной когерентности 12 ( )Γ ρ

  может быть 
выражена [26] через функцию автокогерентности – 
временной когерентности – одного из интерфериру-
ющих полей, 12 11( ) ~ ( , )Γ ρ Γ ρ ∆

  , где ∆ – оптическая  
разность хода волн. Если энергетические коэффици-
енты отражения границ слоя R1 и R2 не зависят от 
частоты ω, то (3) можно записать в виде:  

( ) ( ) ( )
( )

22
0 1 2 1

1 2 1

12
0

[ 1

2 1 ( ( )) ]

2cos ( ) ,

I I R R R

R R R

ρ = ρ + − +

+ − γ ∆ ρ ×

 π
× ∆ ρ + ∆φ + ψ 

λ 

 





 (4) 

где 0 ( )I ρ
  – интенсивность света в изображении по-

верхности подложки в отсутствие объекта при пол-
ном отражении от поверхности подложки, 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )11 11 11 0

( ( ))

, , 0 , I

γ ∆ ρ =

Γ ρ ∆ ρ Γ ρ ∆ = = Γ ρ ∆ ρ ρ −



       

комплексная степень временной когерентности света, 
λ0 – средняя длина волны света, Δϕ12 = ϕ1–ϕ2, 

0arg ( ) 2 ( )ψ = γ ∆ − π∆ ρ λ
 . 

Выражение (4) определяет изменение интенсив-
ности изображения в зависимости от разности хода 

( )∆ ρ
  в различных точках изображения. Если ( )∆ ρ

  
превышает длину когерентности lc, то взаимная коге-
рентность складываемых колебаний нарушается и 
функция | ( )|γ ∆  стремится к нулю. В этом случае 
происходит некогерентное сложение волн и картина 
интерференции исчезает. 

Выражение (4) позволяет проводить компьютер-
ное моделирование интерференционного изображе-
ния тонкой пленки с изменяющейся толщиной ( )d ρ

  в 
градациях серого с заданными свойствами оптиче-
ской системы. Для оптического поля в изображении 
необходимо знать его среднюю длину волны λ0, ши-
рину спектра Δλ и аналитическое выражение для мо-
дуля степени когерентности | ( )|γ ∆ , которое можно 
представлять в виде Гауссовой функции: 

( )2 2
c( ) exp lγ ∆ ≈ − ∆ , где lc – длина когерентности, 

определяемая шириной спектра ∆λ, 2
0 /cl ≈ λ ∆λ  [7].  

Использование выражения (4) эффективно при 
моделировании интерференционных изображений в 
градациях серого. При моделировании цветных ин-
терференционных изображений необходимо исполь-
зовать спектральное представление интерферирую-
щих волновых полей и, соответственно, спектральное 
представление всего интерференционного уравнения. 

2. Спектральное представление  
уравнения интерференции 

При формальном описании интерференционного 
изображения в белом свете и регистрации его цифро-
выми устройствами следует учитывать спектральные 
свойства оптической системы и матричного фотоде-
тектора [9]. Для этого необходимо использовать 
спектральную форму записи волновых полей [7]: 

( ) ( ) ( ) ( )0
0

, ( ) exp dE t g f i t
∞

ρ = ω τ ω ω ω ω∫
 , (5) 

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ]( )

1 0 1 1 1

1 1
0

1

, , ( ) exp

( ) exp ( )

exp d ,

E t E t t R i

R i g f

i t t

∞

ρ = ρ − ∆ ρ ω φ =

= ω φ ω τ ω ω ×

× ω − ∆ ω

∫

  

  (6) 

( ) ( )( )
( )( ) ( )

( )( )

( ) ( ) ( )( )

2 0 2

2 1 2

2 2 1
0

2

, ,

( ) 1 exp

( ) exp 1 ( )

( ) exp d ,

E t E t t

R R i

R i R

g f i t t

∞

ρ = ρ − ∆ ρ ×

× ω − ω φ =

= ω φ − ω ×

 × ω τ ω ω ω − ∆ ρ ω 

∫

  



 (7) 

где 0 ( , )E tρ
  – поле изображения подложки в отсутствие 

объекта при полном отражении от её поверхности, 
1 ( , )E tρ
  и 2 ( , )E tρ

  – волновые поля, отраженные гра-
ницами слоя объекта, 1 ( )t∆ ρ

  и 2 ( )t∆ ρ
  – временные 

интервалы запаздывания волн, отраженных границами 
слоя, относительно волнового поля 0 ( , )E tρ

 : 
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1 02 ( ) /t d n c∆ = − ρ
 , 2 02 ( ) ( ) /t d n n c∆ = ρ −

 , ( )d ρ
  – гео-

метрическая толщина слоя, g(ω) – амплитудный спектр 
излучения источника, τ(ω) – амплитудное спектральное 
пропускание оптического системы микроскопа, f (ω) – 
совместный амплитудный спектр чувствительности и 
пропускания фильтра фотодетектора.  

Интенсивность изображения определяется опера-
цией усреднения мгновенной интенсивности суммар-
ного поля:  

( ) ( ) ( )
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( )( ) ( )

( ) ( ) ( )

2
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2 2 2
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( ) 1 ( ) ( ) d

2 Re exp ( ) ( ) 1 ( )

( ) exp d ,

I E t E t

R g f

R R g f

i R R R

g f i
c

∞

∞

∞

ρ ρ + ρ =

= ω ω τ ω ω ω +

+ ω − ω ω τ ω ω ω +


+ φ − φ ω ω − ω ×


 ∆ ρ

× ω τ ω ω ω ω     

∫

∫

∫

  



 (8) 

где использовано фильтрующее действие дельта-
функции δ(ω–ω′) ∼ 〈exp(i(ω–ω′)t)〉. 

Выражение (8) позволяет проводить моделирова-
ние интерференционного изображения, используя 
спектральные свойства источника света, оптических 
элементов микроскопа, объекта и фотодетектора. 

3. Формирование цветного 
 интерференционного изображения 

При моделировании полихроматических интерфе-
ренционных картин необходимо учитывать особенно-
сти записи изображений матричными фотодетектора-
ми (ПЗС, КМОП [28]) и численного представления 
цветных изображений. Для описания записи цветного 
изображения следует использовать формализованное 
понятие цвета и цветового пространства. Цвет каждого 
пиксела изображения задается определенным набором 
численных значений, которые называются цветовыми 
координатами представления цвета [29]. 

В данной работе использовалась цветовая модель 
RGB, применяемая в системах цифровой регистрации 
и визуализации цветных изображений. Модель RGB 
– аддитивная модель цвета, и RGB-изображение 
представляет собой трехмерный массив пикселов, 
структура которого представлена на рис. 3. 

В системе RGB цветное изображение представля-
ется набором матриц трех монохромных изображе-
ний – в красном, зеленом, синим цвете. Монохромные 
изображения называют цветовыми каналами или ком-
понентами. Каждый из этих каналов представляет со-
бой монохромное изображение в градациях серого. 
Число бит, используемых для представления величины 
цветного пикселя, определяет область значений цвета 
изображения. В данной работе использованы 8-битные 
изображения для цветовых компонент изображения, 

что в результате формирует RGB-изображение с глу-
биной цвета 24 бита. 

 
Рис. 3. Принцип формирования RGB-изображения 

В цифровых системах записи цветных изображе-
ний перед матрицей фотодетекторов располагаются 
светофильтры, которые выделяют из всего спектра 
излучения определенные спектральные интервалы, а 
также ИК-фильтр, отрезающий ИК-излучение в обла-
сти чувствительности фотодетекторов. Полноцветное 
изображение определяется суммой трех изображе-
ний, получаемых при прохождении полного светово-
го поля через светофильтры цветовых каналов. 

Таким образом, для моделирования цветного ин-
терференционного изображения с использованием 
выражения (8) необходимо иметь три подобных вы-
ражения, в которых используются функции спек-
трального пропускания светофильтров, отвечающих 
за формирование каждой цветовой компоненты RGB-
изображения: 2 ( )Rf ω , 2 ( )Gf ω  и 2 ( )Bf ω , спектраль-
ную функцию источника света g2(ω), соответствую-
щую белому свету, например, теплового источника, и 
спектральную функцию пропускания всей оптиче-
ской системы микроскопа τ2(ω). Иными словами, 
необходимо рассчитать три числовые матрицы про-
странственного распределения интенсивности света 

( )I ρ
 , каждая из которых представляет интерферен-

ционное изображение, образованное при прохожде-
нии интерферирующих полей через светофильтр, 
соответствующий основному цвету цветовой модели. 
Выражения для интерференционных изображений в 
цветовых каналах имеют следующий вид: 

( ) ( )
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∫

∫
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 (9) 

где индекс ch = R,G,B обозначает цветовой канал. 
Выражения (9) позволяют рассчитать распределе-

ния интенсивностей монохромных интерференцион-
ных изображений в цветовых каналах и моделировать 
цветное интерференционное изображение в виде 
RGB-изображения. 

4. Моделирование цветных 
интерференционных изображений 

Для расчетов и формирования интерференцион-
ных изображений мы использовали спектральные 
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кривые чувствительности светофильтров ( )2
chf λ  

матричных фотодетекторов, используемых в микро-
скопах. На рис. 4 приведены кривые пропускания 
светофильтров (с учетом влияния ИК-фильтра) циф-
ровой фотокамеры ToupCam UCMOS03100KPA мик-
роскопа Микромед Полар-1, с помощью которого 
проводилось наблюдение и запись цветных интерфе-
ренционных изображений слоистых микрообъектов. 

На рис. 5 приведен совместный спектр излучения 
источника и пропускания оптической системы мик-
роскопа g2(ω)τ2(ω), определенный с помощью спек-
трометра OceanOptics USB2000 путем измерения 
спектра излучения непосредственно перед матрич-
ным фотодетектором при установке алюминиевого 
зеркала в предметной плоскости микроскопа. 

На рис. 6 представлены интерференционные изоб-
ражения тонкого клина с изменяющейся по линейному 
закону оптической толщиной z(x) = nd(x) = nαx, сформи-
рованные с использованием (9). Для упрощения коэф-
фициенты отражения света гранями клина принимались 
равными R1 = R2 = 0,5 при ϕ1 = ϕ1 = π. Представлены ин-
терференционные изображения цветовых каналов и 
результирующее цветное изображение. 

 
Рис. 4. Кривые пропускания красного R, зеленого G 

и синего B светофильтров матрицы фотокамеры ToupCam 

 
Рис. 5. Спектр оптического излучения, падающего 
на матрицу фотодетектора, при использовании 

в предметной плоскости микроскопа алюминиевого зеркала 

 
Рис. 6. Интерференционные изображения тонкого клина 
в разных цветовых каналах и результирующее цветное  

интерференционное изображение 

Разработанная модель позволяет представлять ин-
терференционные изображения объектов с более 
сложным рельефом поверхности, оптической толщи-
ны. В качестве примера на рис. 7 приведены двумер-
ные интерференционные изображения тонкого слоя с 
профилем оптической толщины ( )z ρ

 , определяемым 
выражением: 

2 2

0 2 2( , ) exp
x y

x yz x y nz
α      = − +      ρ ρ       

. (10) 

а)  б)  в)  

г)  д)  е)  
Рис. 7. Двумерные цветные интерференционные 

изображения тонкого слоя с изменением оптической 
толщины в соответствии с уравнением (11) при n = 1,1, 

α = 2 и ρx = 1,25, ρy = ∞: а – z0 = 125 нм, б – z0 = 175 нм, в – 
z0 = 250 нм, г – z0 = 425 нм, д – z0 = 525 нм, е – z0 = 625 нм 

На рис. 8 приведены трехмерные изображения 
объекта с осесимметричным профилем поверхности, 
определяемым (10), на поверхности которых наложе-
на соответствующая профилю смоделированная 
цветная картина интерференционных полос. 

а)    б)  

в)    г)  
Рис. 8. Трехмерные интерференционные изображения 

тонкого слоя с осесимметричным изменением оптической 
толщины в соответствии с уравнением (11) при n = 1,1, 

α = 2, ρx = ρy = 1,25 мкм: а – профиль центрального сечения 
поверхности слоя, б – г – трехмерные интерференционные 

изображения слоя с цветными интерференционными 
полосами: б – z0 = 0,25 мкм, в – 0,35 мкм, г – 0,63 мкм 

5. Определение толщины тонких пленок 
Модель формирования полихроматической ин-

терференционной картины можно использовать для 
определения оптических толщин объектов в виде 
тонких пленок по цвету их интерференционного 
изображения путем количественного сравнения цве-
тов экспериментального и рассчитанного изображе-
ний. При моделировании изображения должны быть 
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учтены частотный состав освещающего поля, спек-
тральное пропускание оптической системы микро-
скопа, спектральные характеристики фильтров, чув-
ствительность фотодетектора и др. Кроме этого, 
должны быть учтены оптические свойства самого 
объекта – априорные данные о комплексных коэффи-
циентах отражения света границами объекта. Воз-
можность оперирования при моделировании этими 
факторами в явном виде отражена в (9). 

В качестве модельного объекта для формирования 
интерференционного изображения можно использо-
вать тонкий клин с линейно изменяющейся оптиче-
ской толщиной. Это обеспечивает возможность по-
лучения непрерывной зависимости цвета интерфе-
ренционной картины от оптической толщины объекта 
во всем интервале оптических толщин, в котором 
формируется цветное интерференционное изображе-
ние в белом свете. 

Алгоритм сравнения цветов интерференционных 
изображений – экспериментального и смоделирован-
ного, заключается в поиске совпадения значений цве-
тов изображений, определяемого одновременным 
равенством интенсивностей цвета в каждом цветовом 
канале сравниваемых изображений. С математиче-
ской точки зрения сравнение цветов изображений 
может состоять в определении близких к нулю разно-
стей значений интенсивностей в каждом цветовом 
канале этих изображений: 

( ) exp
ch ch chI I Iδ = ∆ − , (11) 

где Ich(∆) – интенсивность рассчитанного изображе-
ния в цветовом канале ch при оптической толщине 
объекта Δ, exp

chI  – интенсивность экспериментального 
изображения в том же цветовом канале ch в выбран-
ной области изображения объекта. 

Обращение в ноль разности δIch соответствует ра-
венству интенсивностей цветов смоделированного и 
экспериментального изображений в данном канале. 
Таким образом, задача сравнения цветов сводится к 
нахождению значений оптической толщины, при ко-
торой обращается в ноль разность δIch в соответствии 
с (11) одновременно для каждого цветового канала. В 
результате определяется оптическая толщина Δ в вы-
бранной области объекта. 

Этот метод определения толщины нами приме-
нялся для анализа толщин эритроцитов в мазке крови 
путем определения статистического распределения 
их толщин. В [30] представлены результаты измере-
ний и показана работоспособность метода для реше-
ния задач медицинской диагностики. 

На рис. 9а приведено наблюдаемое в оптическом 
микроскопе интерференционное изображение группы 
эритроцитов в сухом мазке крови на подложке с вы-
соким коэффициентом отражения – кремниевой пла-
стине с полированной поверхностью [30]. 

Различие интерференционных цветов в изображе-
ниях эритроцитов указывает на вариации их толщин 
в мазке. На рис. 9б, в представлены эксперименталь-

ное изображение отдельного эритроцита в мазке и 
изображение приблизительно того же цвета, смоде-
лированного с использованием (9) и (10) при α = 10 
ρx = 4,5 мкм ρy = 4,5 мкм и оптической толщине 
nz0 = 0,6 мкм. Некоторое изменение толщины эритро-
цита в его пределах – клиновидность составила 
δ(nz) ≈ 0,02 мкм. 

а)  

б)  

в)  

Рис. 9. Цветное интерференционное изображение группы 
эритроцитов в мазке крови на пластине кремния (а) 

и изображения одиночного эритроцита:  
экспериментально (б), смоделированное с приблизительно 
тем же интерференционным цветом и, соответственно, 

той же оптической толщиной, что и реальный  
эритроцит (в) 

Обсуждение и заключение 
Разработано теоретическое описание формирова-

ния и цифровой записи полихроматических интерфе-
ренционных изображений слоистых объектов в мик-
роскопии в белом свете. Данное описание важно не 
только с феноменологической точки зрения, но и как 
теоретическая основа метода измерения толщин тон-
ких прозрачных слоев с использованием интерферен-
ции белого света. Интерференционный цвет изобра-
жения слоя определяется его оптической толщиной. 
Это дает возможность использовать разработанный 
алгоритм компьютерного формирования интерфе-
ренционного изображения слоя для определения оп-
тической толщины тонких слоев по цвету их интер-
ференционного изображения.  

Метод определения оптической толщины основан 
на количественном сравнении цвета интерференци-
онного изображения, наблюдаемого в микроскопе, с 
цветом интерференционного изображения, получае-
мого расчетным путем для модельного объекта с за-
даваемой оптической толщиной и оптическими свой-
ствами. Для этой цели удобно использовать модель 
оптического клина – тонкого слоя с меняющейся по 
известному закону оптической толщиной. В этом 
случае воспроизводится набор интерференционных 
цветов в определённом диапазоне оптических тол-
щин, ограничиваемом длиной когерентности и шири-
ной спектра используемого света. Обработка экспе-
риментального изображения позволяет определить 
численные значения цвета в контролируемой области 
изображения. Для определения оптической толщины 
объекта интерференционный цвет в данной области 
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сравнивается с моделируемой линейкой интерферен-
ционных цветов. По известной зависимости цвета от 
толщины определяется значение искомой оптической 
толщины объекта. Метод определения оптических 
толщин слоев по цветам их интерференционных 
изображений может быть использован в технике и в 
биомедицинских приложениях. 

Цвет интерференционного изображения слоя так-
же зависит от спектрального состава излучения ис-
точника, спектральных свойств оптических элемен-
тов микроскопа, отражения света границами слоя и 
его пропускания, от величины фазовых сдвигов волн 
при отражении от границ слоя, от спектральных 
свойств матричного фотодетектора, используемого 
для цифровой записи изображения. Влияние всех 
этих факторов заложено в теоретическую модель 
формирования цветного интерференционного изоб-
ражения и может быть учтено при компьютерном 
формировании изображения. 

Как показали наши предварительные исследования 
[31], еще одним фактором существенного влияния на 
интерференционный цвет изображения слоя служит 
ширина углового спектра, освещающего объект волно-
вого поля, определяемая размерами апертурной диа-
фрагмы осветительной системы и числовой апертурой 
объектива микроскопа. При достаточно широком угло-
вом спектре освещающего слой поля разность фаз и 
взаимная когерентность волн, формирующих интерфе-
ренционное изображение, начинают зависеть от шири-
ны угловой апертуры поля [25], что проявляется и в 
цвете изображения слоя [31]. Поэтому дальнейшее раз-
витие теоретической модели формирования в микро-
скопе цветных интерференционных изображений тон-
кослойных объектов должно учитывать влияние угло-
вого спектра освещающего объект волнового поля сов-
местно с влиянием частотного спектра поля. Это позво-
лит расширить функциональные возможности метода 
контроля оптических толщин слоистых микрообъектов 
путем использования для его реализации высокоразре-
шающих микроскопов с объективами с большой число-
вой апертурой и светосильной системой освещения. 
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MEASUREMENT OF THE OPTICAL THICKNESS OF A LAYERED OBJECT 
FROM INTERFERNECE COLORS IN WHITE-LIGHT MICROSCOPY 
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1Institute of Precision Mechanics and Control of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia, 

2Saratov State University, Saratov, Russia 

Abstract 
Regular features in generating coloured interference patterns from single-layer thin objects in 

polychromatic optical microscopy are considered. Expressions for the intensity distribution of the 
image interference fields are obtained with due account for the spectral properties of radiation. The 
proposed algorithm for computer-aided calculation and generation of coloured interference pat-
terns in white light depending on the optical thickness of the layered object is based on a RGB 
colour model. Numerically simulated interference patterns are presented and changes in their col-
our and structure under varying parameters of the microscope optical scheme and object optical 
properties are discussed. We show that it is possible to determine the optical thickness of the ob-
ject layer through the numerical comparison of interference colours obtained in the natural and 
numerical experiments. 

Keywords: interference microscopy, interference images, coherence, interference color, digital 
image processing, thin films. 
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